   YLZB—G2017035号禹州市人民医院医疗设备维修保养服务项目采购需求说明
   （一）项目概况 

      （一）项目名称：禹州市人民医院医疗设备维修保养服务项目

 （二）项目编号：YLZB—G2017035号 

 （三）项目需求：医疗设备维修保养服务

 （四）采购预算：850000元。

    （五）采购数量：1批。
   （二）投标条件

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（二）具有相应的经营范围。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，经营范围应包含：医疗设备（器械）的维修业务。
（五）未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。  

（三）项目需求

一、整体维保医疗设备设备范围：
禹州市人民医院所有械管科管理的医疗设备（见附件，合计1056台，在合同期间有报废和新安装的设备，设备种类数量可能有所变化）。
二、院方维修人员的管理：
院方维修人员归中标维保公司管理，维保公司给院方维修人员发放绩效工资，院方设专门账号，绩效工资由维保公司承担。
3、 服务要求：
1、中标公司派驻相对固定的医疗设备维修专业人员，具备相应资质，设备维修专业人员≥3名，24小时值班（含节假日）。
2、派驻院熟悉办公软件的工作人员1名，负责协助科室整理档案及资料。
3、设备维修人员着装统一，佩戴工作证。
4、配置相对充足的维修配套工具、物品及备件。
5、按照院方要求对医疗设备定期巡检、保养及维修。
6、建立质量控制体系，定期对呼吸机、麻醉机、电刀、除颤仪、监护仪、输液泵、注射泵以及其它设备的定期质控，建立质量检测记录。
7、应急备机的提供：多参数监护仪≥5台、除颤仪≥1台、呼吸机≥2台、透析机≥3台、内镜室备用内镜≥3条、内镜主机≥1台、彩超≥1台。
8、开机率：大型设备开机率为97%，中小型设备开机保证
开机率为95%，生命支持类设备完好率100%。
9、设备维修专业人员认真填写维修记录，如更换配件，提前书写申请。
10、简单故障当天报修当天解决，如果故障复杂、当天解决不了应在3天之内解决，需要联系厂家进行维修的，应在7日内解决；如遇到维修时间长并且未提供备用机超过3天（内镜为15日），影响科室正常工作，造成损失的，由中标方按实际情况补偿院方损失。
11、 负责质保期内医疗设备的日常简单维修及保养。
12、 负责院方维修人员每年≥1人次参加专业继续教育或
者厂方技术培训。
13、 多科室使用、数量较多的医疗设备，负责进行全院操
作人员进行集中培训，每年≥2次；专科设备按医院要求进行培训。
附：
	设备名称
	数量
	
	设备名称
	数量

	监护仪
	215
	
	电子支气管镜
	1

	空气消毒机
	140
	
	电子胃肠镜
	1

	输液泵
	22
	
	电子胃镜
	1

	电动吸引器
	25
	
	动态心电记录仪
	7

	注射泵
	95
	
	动态血压盒
	4

	透析机
	46
	
	多普勒血流探测仪
	1

	空气波压力治疗仪
	15
	
	多效经穴激活治疗仪
	1

	  激光相机
	4
	
	耳声发射测试仪
	1

	 冷冻切片机
	2
	
	耳用电钻
	1

	 离心机
	1
	
	放射性粒子治疗计划系统
	1

	CR
	1
	
	非接触眼压计
	1

	C型臂X线机
	3
	
	肺功能
	1

	DR 
	2
	
	封口机
	3

	NSK种植机
	1
	
	腹腔镜
	1

	X线机  
	2
	
	裂隙灯显微镜检查仪
	1

	靶控泵
	7
	
	轮转式切片机
	2

	白内障超声乳化仪
	1
	
	麻醉喉镜（新生儿)
	1

	白内障器械包
	2
	
	麻醉回路
	1

	白象超声波
	5
	　
	麻醉回路消毒机
	1

	鼻窦内窥镜
	3
	　
	麻醉咽喉镜
	6

	超声波清洗机
	1
	　
	关节镜
	1

	超声骨密度仪
	1
	　
	红光治疗仪
	1

	腹腔镜
	1
	　
	呼气试验测试仪
	1

	高档内窥镜图像显像仪
	1
	
	呼吸机
	12

	高频电刀
	7
	
	呼吸机CPAP
	1

	高频钼靶机
	1
	
	呼吸震荡排痰系统
	5

	高压气枪气泵
	1
	
	弧形视野计
	1

	高压注射器
	1
	
	环氧乙烷锅
	1

	高氧医用液体治疗仪
	2
	
	麻醉咽喉镜（成人#）
	5

	宫腔检查镜
	1
	
	脉动真空灭菌器
	1

	骨创伤治疗仪
	3
	
	电动气压止血带
	1

	骨钻
	4
	
	电离子手术治疗仪
	1

	环氧乙烷灭菌柜
	2
	
	免疫治疗系统
	1

	钬激光
	1
	
	钼靶CR
	1

	机械手
	1
	
	钠石灰罐
	1

	激光皮肤治疗仪
	1
	
	脑电地形图仪
	1

	激光相机
	3
	
	内镜清洗工作站
	1

	激光相机
	4
	
	内窥镜数字处理系统
	1

	加压氧舱
	1
	
	尿道内切开镜
	1

	医用高氧液体治疗仪
	1
	
	氧浓度检测仪
	1

	角膜曲率计
	1
	
	排痰机
	3

	进口异物钳
	1
	
	膀胱治疗仪
	1

	近视弱视治疗仪
	1
	
	齿科抛磨机
	1

	经颅多普勒诊断仪
	1
	
	膨宫机
	1

	经皮黄疸治疗仪
	4
	
	平衡功能训练及评估系统
	1

	痉挛机治疗仪
	7
	
	气泵
	1

	烤片机
	1
	
	气波压力治疗仪
	1

	可视喉镜
	5
	
	气腹机
	1

	客观听力测试仪
	1
	
	气压弹道碎石系统
	1

	快速开颅自控电钻
	1
	
	汽化电切镜
	1

	快速清洗消菌器
	1
	
	器械清洗机
	3

	冷光源
	5
	
	全功能五岁高级模型人
	1

	利普刀
	1
	
	全血微凝监护仪
	1

	裂隙灯（2台）
	2
	
	低频麦冲综合知理仪
	4

	麻醉机
	14
	
	全自动电脑视野检查仪
	1

	全自动组织脱水机
	1
	
	全自动儿童水疗仪
	2

	人体磅
	1
	
	全自动蜡疗机
	1

	乳房活检系统
	1
	
	全自动切片扫描系统   
	1

	三联观片灯
	10
	
	全自动洗胃机
	1

	疝气压止血带
	4
	
	电脑康复治疗仪
	2

	摄像机
	3
	
	纤维鼻咽喉镜
	1

	神经损伤治疗
	1
	
	纤维内窥镜
	1

	生物肌电反馈治疗仪
	3
	
	纤维支气管镜
	1

	石蜡包埋机
	1
	
	显示器
	3

	手术床
	10
	
	显微镜
	2

	手术显微镜
	1
	
	小儿持续正压通气系统
	1

	动力系统
	1
	
	小儿光纤喉镜
	2

	输入泵
	1
	
	小儿回路
	1

	数码经络导平仪
	2
	
	心电工作站
	1

	数字式心电图机
	1
	
	心电设备（台式）
	2

	数字震动感觉阈值检查仪
	1
	
	心电图机
	11

	双极等离子电切镜
	1
	
	心电遥测盒
	14

	双极电凝器
	2
	
	心脏除颤器
	1

	双联观片灯
	1
	
	新生儿/小儿呼吸机
	1

	双人双目手术显微镜
	1
	
	压缩雾化器
	1

	双眼间接检眼镜
	1
	
	压缩雾化吸入器
	1

	睡眠呼吸检测仪
	3
	
	牙科X线机
	1

	体腔热灌注治疗机
	1
	
	牙科椅
	1

	体外高频热疗机
	1
	
	牙科综合治疗机
	6

	体外起搏器
	1
	
	眼科手术显微镜
	1

	听力计
	1
	
	遥测盒
	11

	电动气压止血仪
	1
	
	遥测基站
	2

	微波治疗仪
	3
	
	医用纯无油压缩机
	2

	稳压电源
	3
	
	医用控温毯
	3

	无油气体压缩机
	1
	
	医用脑钻
	2

	五官科内窥镜
	3
	
	医用内窥镜系统
	2

	雾化器
	1
	
	医用智能汽疗仪
	1

	雾化仪（空气泵）
	1
	
	电测听
	1

	吸收夹钳子
	1
	
	胰岛素泵
	6

	洗片机
	1
	
	移动式CR托盘
	6

	下肢关节康复器
	1
	
	银汞点焊机
	1

	婴儿辐射保暖台
	6
	
	银汞胶囊调和机
	1

	婴儿培养箱
	19
	
	电动洗胃机
	1

	婴儿性呼吸机
	1
	
	电脑创伤治疗仪
	1

	运动负荷测试系统
	1
	
	电脑验光仪
	1

	蒸馏水机
	1
	
	电脑中频治疗仪
	4

	支撑喉镜
	1
	
	电子结肠镜
	1

	制水机
	2
	
	电子内镜
	1

	中耳测试仪
	1
	
	多导生理记录仪
	1

	中耳手术器械包
	1
	
	多频震动排痰器
	2

	中华艾灸仪
	2
	
	耳鼻喉治疗台
	3

	中频治疗仪
	8
	
	肺功能仪
	1

	移动式C型X光机
	1
	
	灭菌袋封口机
	1

	综合产床
	14
	
	木插板
	1

	综合牙科治疗机
	6
	
	脑电仿生刺激仪
	5

	综合治疗台
	2
	
	新生儿黄疸治疗箱
	1

	综合治疗仪
	1
	
	新生儿黄疸治疗仪
	5

	等离子治疗系统
	1
	
	眼底造影检查仪
	1

	除颤监护仪
	6
	
	电动开颅钻
	2

	大力剪
	1
	
	电动流产吸引器
	1

	胆道镜
	1
	
	电动产床
	4

	共计：1056台（套）


四、其它要求：
   1、服务限制：
（1）设备正常使用期限为进口大型设备8—10年，中小型设备6—8年。中小型设备使用8年以上，接近或达到设备报废年限，如出现维修费用达到设备原价值的35%—40%数额，即失去维修价值，需经过双方协议，并作出具相应的文字报告予以确认。该类超使用年限的设备在合同期内的维修费超过上年度维修费时，超出部分由院方另外支付。
（2）天灾、供电异常和人为损坏（包括病人的损坏）的医疗设备，其维修费用由院方承担。
（3）维保费用中不含DR球管及更换费用。
（4）单次（或单机）维修费用超过3万元，由中标方支付3万元整，超出部分由院方支付。

    3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。
（四）付款方式（不响应者为无效投标）：
	第一次付款
	合同执行满3个月
	合同金额25%

	第二次付款
	合同执行满6个月
	合同金额25%

	第三次付款
	合同执行满9个月
	合同金额25%

	第四次付款
	本年度合同完成
	合同金额25%


   （五）采购预算：850000元，超出者为无效投标。
（六）采购单位联系方式及地址

  联系人：席老师       联系电话：13937476967

递交书面材料地址：禹州市康复路1号
